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Denyut nadi manusia merupakan informasi penting untuk mengetahui 
kondisi fisiologis maupun psikologis manusia. Denyut nadi berkaitan secara 
langsung dengan denyut jantung karena denyut nadi merupakan dampak dari 
perubahan volume darah pada nadi yang disebabkan oleh aktifitas jantung yang 
memompa darah ke seluruh tubuh secara periodik. Rasio denyut jantung berubah 
bergantung pada kondisi fisiologis maupun psikologis yang mempengaruhi.  
Pengukuran rasio denyut jantung di dunia medis pada umumnya 
menggunakan ECG (Electrocardiogram) atau Blood Pressure Measurement. 
Penelitian ini mengkaji kemungkinan untuk mengetahui rasio denyut jantung 
menggunakan teknik Photoplethysmography (PPG) melalui kamera smartphone. 
Sinyal PPG diperoleh dari perubahan warna yang terjadi pada jaringan 
mikrovaskular dibawah kulit akibat perubahan volume darah.  
Kamera yang digunakan dalam ujicoba adalah kamera utama pada 
smartphone Samsung J1. Pengukuran dilakukan dengan menempelkan jari pada 
kamera dengan sebagian jari mengenai flash LED kamera smartphone yang 
menyala. Bersamaan dengan perekaman video pada smartphone, pada subjek juga 
dilakukan pengukuran denyut jantung menggunakan alat medis yang tersedia. Hasil 
pengukuran menggunakan alat medis digunakan sebagai data referensi. Deteksi 
denyut nadi pada sinyal PPG yang diekstraksi dari video smartphone dilakukan 
menggunakan Discrete Fourier Transform (DFT). Hasil perhitungan denyut nadi 
pada sinyal PPG dibandingkan dengan data referensi untuk menemukan nilai 
koefisien korelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinyal PPG yang merupakan 
representasi dari aktifitas denyut nadi manusia dapat terdeteksi pada video yang 
direkam menggunakan kamera utama smartphone. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
koefisien korelasi yang cukup tinggi (0,9) antara data HR yang diukur berdasarkan 
sinyal PPG yang terdeteksi pada video dengan data HR referensi.  
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Heart Rate (HR) is important information to know the physiological and 
psychological condition of human. The pulse rate is directly related to heart rate for 
the pulse of the impact of changes in the volume of blood in the veins caused by the 
activity of the heart that pumps blood throughout the body periodically. The ratio 
of the heart rate will change depending on the physiological and psychological 
conditions that affect. 
 
Heart rate measurement in the medical world in general use ECG 
(Electrocardiogram) or Blood Pressure Measurement. This study examines the 
possibility to know the ratio of the heart rate using a technique 
Photoplethysmography (PPG) through the smartphone's camera. PPG signal 
obtained from the color changes in microvascular tissue under the skin due to 
changes in blood volume. 
 
The camera used in the trial was the main camera on the smartphone Samsung J1. 
Measurements were made by attaching a finger at the camera with a finger portion 
of the smartphone camera flash LED which lights up. Along with the video 
recording on smartphones, on the subject of heart rate measurement is also done 
using medical devices available. The results of measurements using a medical 
instrument used as reference data. Detection pulse on PPG signal is extracted from 
the video smartphone conducted using Discrete Fourier Transform (DFT). The 
results of calculations on the signal pulse PPG compared with reference data to find 
the correlation coefficient. 
 
The results showed that the PPG signal which is a representation of the activities of 
the human pulse can be detected in the recorded video using the main camera 
smartphone. This is indicated by the correlation coefficient is quite high (0.9) 
between the data HR measured based PPG signals detected at the video with the 
data HR reference. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Denyut jantung (Heart Rate) manusia menyimpan informasi penting untuk 
mengungkapkan beberapa aspek kesehatan manusia. Agar informasi yang berkaitan 
dengan denyut jantung dapat diketahui maka denyut jantung harus diukur. Denyut 
jantung diukur berdasarkan jumlah denyut dalam satu menit (beat per 
minutes/bpm). Pola dari denyut jantung yang diukur dapat menunjukkan tingkat 
kebugaran, keberadaan penyakit, stres atau kelelahan, dan penyumbatan di arteri 
akibat diabetes atau kadar kolesterol tinggi. (Yu, et al., 2013)  
Pengukuran denyut jantung untuk kepentingan medis secara umum 
menggunakan Electrocardiogram (ECG). Teknik pengukuran ini sudah lazim 
digunakan pada standar medis, namun mememerlukan perangkat khusus dan 
sumber daya terlatih. Perangkat lain yang dapat digunakan untuk mengukur denyut 
nadi adalah Blood Pressure Measurement yang pada umumnya digunakan pada 
lengan atau pergelangan tangan. 
Perkembangan teknologi portable cukup pesat dan para peneliti sudah 
mengembangkan teknik baru untuk mengukur HR tanpa menggunakan sinyal ECG. 
Metode yang digunakan untuk memperoleh data denyut jantung adalah 
menggunakan data optik yang diperoleh dari teknik pengukuran 
Photoplethysmograph (PPG). Sensor optik pada kamera menangkap perubahan 
warna kulit yang disebabkan oleh perubahan volume pembuluh darah sebagai 
akibat dari aktifitas jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh (Bolkhovsky 
& Christopher , 2012). Agar perubahan warna kulit dapat ditangkap oleh sensor 
maka pada sebagian area kulit diberikan iluminasi cahaya LED (Light Eminting 
Dioda).  
Dengan menggunakan prinsip pada teknik PPG maka terdapat kemungkinan 
bahwa kamera juga dapat digunakan sebagai sensor untuk menangkap perubahan 
 2 
 
warna akibat perubahan volume pada pembuluh darah. Dengan melakukan 
ekstraksi terhadap data video yang memuat informasi aktifitas denyut nadi maka 
dapat diperoleh sinyal PPG. Beat-to-beat data dari sinyal PPG memberikan 
informasi tentang nilai HR yang dihitung berdasarkan rata-rata jumlah denyut 
(pulse) dalam satu satuan waktu. Jika nilai HR dapat diketahui melalui data video 
yang diperoleh oleh kamera maka terdapat kemungkinkan bahwa kamera dapat 
digunakan sebagai alat monitoring kondisi kesehatan yang mudah dan dapat 
digunakan oleh setiap orang. 
1.2 Riset Terkait 
Jeffrey B. Boltkhovsky dan Chirstoper G. Schully (2012) melakukan penelitian 
tentang korelasi antara nilai HR yang diperoleh dari dua smartphone yang berbeda 
(Droid dan iPhone 4s) dengan nilai HR yang diperoleh dari sinyal ECG. Analisis 
dilakukan menggunakan metode Pearson Correlation. Hasil penelitian menjukkan 
bahwa terdapat hubungan linier antara pengukuran HR berbasis sinyal PPG 
smartphone dengan pengukuran HR berbasis sinyal ECG. Hasil penenelitian 
menyatakan bahwa smartphone dapat digunakan sebagai alat pengukuran HR 
secara real-time. (Bolkhovsky & Christopher , 2012) 
Rong-Chao Peng, dkk (2014) melakukan penelitian tentang ekstraksi Heart 
Rate Variability (HRV) dari sinyal berbasis PPG pada smartphone. Penelitian 
tersebut mengeksplorasi 16 parameter HRV yang mencakup domain waktu, domain 
frekwensi, dan non-linier parameter. Dari 30 sample yang diuji diperoleh hasil 
bahwa 14 parameter HRV dari sinyal PPG memiliki nilai korelasi yang tinggi (r > 
0.7, P < 0.001) terhadap data yang diperoleh dari sinyal ECG. Penelitian 
menggunakan red-channel video untuk memperoleh sinyal PPG. Hasil pengamatan 
menyatakan bahwa nilai pixel pada G-channel dan B-channel cenderung nol dan 
perubahan warna pada R-channel terlihat jelas dibandingkan dengan channel G dan 
B. (Peng, et al., 2015) 
1.3 Rumusan Masalah 
Pengukuran denyut nadi berbasis PPG secara umum menggunanan sensor 
Photo Dioda (PD) yang penggunaannya memerlukan perangkat khusus. Penelitian 
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ini mengkaji kemungkinan deteksi aktifitas denyut nadi manusia menggunakan data 
video yang diambil menggunakan kamera smartphone. Kamera pada smartphone 
bertindak sebagai sensor sepertihalnya sensor Photo Dioda. 
Penelitian ini mengkaji perubahan warna yang terjadi pada video sebagai 
representasi dari aktifitas denyut jantung manusia. Data video yang diperoleh dari 
smartphone menggunakan tiga channel warna yaitu red (R), green (G) dan blue (B). 
Tahap awal penelitian ini mengeksplorasi ekstraksi sinyal berdasarkan channel 
warna. Hasil ekstraksi sinyal yang paling baik digunakan sebagai data utama dalam 
menentukan nilai HR.  
Ekstraksi sinyal dari video smartphone sangat dipengaruhi oleh intensitas flash 
LED kamera, kekuatan jari saat menempel pada lensa kamera, dan gerakan jari saat 
menyentuh lensa kamera (B.M & Holi, 2015). Region of Interest (ROI) dari data 
video diperlukan agar informasi sinyal PPG diperoleh secara optimal. Penentuan 
ROI pada penelitian sebelumnya (Peng, et al., 2015) hanya menempatkan area pada 
tengah-tengah image sebesar 80x80 pixel. Jika fitur perubahan warna terjadi pada 
tepian image maka ROI yang ditentukan tidak dapat menangkap fitur yang 
diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan metode ROI yang fleksibel agar fitur 
perubahan warna dapat diperoleh dengan baik. 
Hasil ekstraksi data dari video tidak selalu memuat informasi sinyal PPG. Oleh 
karena itu diperlukan metode untuk melakukan identifikasi sinyal PPG pada data 
hasil ekstraksi. Identifikasi sinyal PPG penting dilakukan agar sinyal PPG masih 
dapat diperoleh walaupun berada diantara noise yang disebabkan oleh motion 
artifact.   
1.4 Tujuan 
Mendeteksi aktifitas denyut nadi manusia menggunakan data video yang 
direkam menggunakan smartphone pada ROI yang diusulkan menggunakan 





Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan dalam membuat aplikasi 
smartphone sebagai alat medis portable untuk mengukur nilai HR. Melalui nilai HR 
dapat diperoleh informasi mengenai tingkat stress atau kepanikan. Oleh karena itu 
penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui kemungkinan 
nilai HR yang diperoleh dari sinyal PPG kamera smartphone dapat digunakan 
sebagai salah satu variable dalam Serious Game (SG) berbasis mobile device untuk 


















BAB 2 KAJIAN TEORI 
 
 
2.1 Fisiologi Jantung dan Sistem Peredaran Darah Manusia 
Jantung pada manusia merupakan organ yang sangat penting karena berperan 
untuk memompa darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. 
Jantung manusia dikendalikan oleh serangkaian pelepasan listrik dari node lokal 
tertentu didalam otot jantung. Muatan listrik dari node tertentu merambat melalui 
otot jantung dan merangsang kontraksi secara terkoordinasi untuk memompa darah 
yang terdeoksigenasi melalui paru-paru (untuk oksigenasi) dan kembali ke dalam 
sistem vaskular. (Clifford, 2012) 
Pada jantung normal, setiap denyut dimulai dengan stimulasi node sinoatrial 
(SA) pada atrium kanan (lihat Gambar  2.1) yang menyebabkan depolarisasi dari 
otot jantung di wilayah ini. Impuls menyebar dari node SA untuk mendepolarisasi 
atrium (atas dua rongga). Sinyal listrik kemudian mencapai node atrioventrikular 
(AV), yang terletak di atrium sebelah kanan. Kondisi ini menyebabkan jantung 
berdenyut dengan frekwensi antara 100-120 bpm. Jika impuls dari node SA tidak 
sampai ke node AV maka node AV mengambil alih sebagian pemicu jantung tetapi 
dengan frekwensi yang lebih rendah yaitu antara 40-60 bpm.  (Clifford, 2012) 
 
Gambar  2.1 Sumber node rangsangan listrik pada jantung (Clifford, 2012) 
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2.2 Pengukuran Denyut Jantung 
Pengukuran denyut nadi di dunia medis secara umum menggunakan 
Electrocardiogram (ECG). ECG merekam aktifitas otot jantung melalui beberapa 
elektroda berdasarkan perubahan muatan listrik pada otot jantung. Gambar 2.2 
menunjukkan bawah sinyal ECG terdiri dari tiga bagian yaitu P-wave, QRS 
Complex, dan T-wave. P-wave disebabkan oleh fluktuasi tegangan rendah yang 
disebabkan oleh depolarisasi dari atrium sebelum kontraksi. QSR merupakan 
bagian terbesar dari amplitudo ECG yang disebabkan oleh depolarisasi ventrikel. 
T-wave disebabkan oleh repolarisasi ventrikel. (Clifford, 2012) 
 
Gambar 2.2 Tipe sinyal ECG untuk satu denyut 
 
Sinyal yang diperoleh dari ECG berasal dari perbedaan muatan listrik yang 
terjadi pada otot-otot jantung akibat polarisasi dan depolarisasi ventrikel. Polarisasi 
ventrikel menyebabkan amplitudo tertinggi pada gelombang sinyal ECG. Jarak 
antara puncak tertinggi gelombang dalam domain waktu disebut R-R interval. 
Waktu tempuh R-R interval inilah yang disebut dengan Heart Rate (HR). Pada 
kenyataannya R-R interval memiliki nilai yang berbeda untuk setiap denyutnya, 
oleh karena itu disebut Heart Rate Variability (HRV). (Clifford, 2012)  
2.3 Photoplethysmograph (PPG) 
Photoplethysmograph (PPG) adalah teknik pengukuran berbasis sensor optik 
yang mampu mendeteksi perubahan volume darah pada mikrovaskular pada 
jaringan kulit (Allen, 2007). Sensor PPG memonitor perubahan intensitas cahaya 
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melalui refleksi cahaya yang melewati jaringan. Perubahan intensitas cahaya yang 
disebabkan oleh fluktuasi darah pada jaringan memberikan informasi mengenai 
sistem kardiovaskular, khususnya, denyut nadi. (Tamura, et al., 2014) 
 
 ( a )                                     ( b) 
Gambar 2.3 Prinsip kerja sensor PPG [7] 
 
Gambar 2.3 menunjukkan dua model sensor PPG Pada Gambar 2.3 (a) 
cahaya yang dipancarkan dari LED diterima oleh Photo Dioda (PD) yang 
ditempatkan secara berlawanan. Sedangkan pada Gambar 2.3 (b) cahaya yang 
dipancarkan oleh LED menyebar melalui jaringan pada jari manusia dan PD 
menangkap refleksi cahaya yang menyebar melalui jaringan. (Tamura, et al., 2014) 
Pada PPG terdapat Interaksi optikal yang kompleks antara cahaya dan 
struktur jaringan pada kulit yang meliputi penyebaran (scattering), penyerapan 
(absorption), pemantulan (reflection), dan perpindahan (transmission). Intensitas 
cahaya yang diterima oleh PD dipengaruhi oleh volume darah, gerakan pada 
dinding pembuluh darah, dan orientasi sel darah merah. Semakin besar volume di 
dalam pembuluh maka semakin menghambat penyebaran cahaya yang 
mengakibatkan semakin kecil intensitas cahaya yang diterima oleh PD. (Allen, 
2007) Perubahan intensitas cahaya yang diterima oleh PD maka menghasilkan 
sebuah sinyal yang kemudian disebut dengan sinyal PPG. Gambar 2.4 adalah 
contoh pola sinyal PPG. Gelombang pada sinyal PPG merepresentasikan perubahan 





Gambar 2.4 Pola sinyal PPG dan ECG yang bersesuaian. 
 
Tidak hanya pada ujung jari, sinyal PPG juga dapat diperoleh melalui 
bagian tubuh lain seperti daun telinga dan pergelangan tangan. Persoalan utama 
dalam ekstraksi sinyal PPG adalah movement artifacts (MA) yaitu perubahan citra 
secara drastis akibat perubahan intensitas cahaya yang disebabkan oleh perubahan 
tekanan jaringan pada sensor PD. (B.M & Holi, 2015) 
Dua jenis LED yang dapat digunakan adalah LED dengan warna hijau dan 
merah. LED dengan warna hijau memiliki tingkat penyerapan oksihemoglobin dan 
deoksihemoglobin yang lebih baik dibandingkan dengan LED dengan warna 
merah. Beberapa photoplethysmogram yang tersedia secara komersial 
menggunakan LED dengan warna hijau. Misalnya, MIO Global telah 
mengembangkan MIO Alpha bekerjasama dengan Philips. Alat ini mengukur 
elektrokardiogram (EKG) dengan akurasi 99%, bahkan saat bersepeda pada 
kecepatan hingga 24 kmph. (Tamura, et al., 2014) 
Pengukuran HR berbasis sensor PPG memungkinkan alat pengukur HR 
dibuat dengan pemakaian yang portable dan mudah digunakan. Sejak tahun 2004 
beberapa perusahaan perangkat elektronik sudah mengembangkan alat pengukur 
HR portable berbasis PPG. Hingga tahun 2016, perkembangan alat pengukur HR 
berbasis PPG berkembang pesat. Tabel 2-1 menunjukkan beberapa perusahaan 
yang mengembangkan sensor PPG dan digunakan sebagai alat pengukuran HR. 
Sensor tersebut didesain sedemikian rupa sehingga dapat digunakan pada 
pergelangan tangan. Oleh karena itu alat pengukur HR dibuat selain fungsional 
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(merekam sinyal PPG dengan baik) juga memiliki unsur stylis. Beberapa alat juga 
terkoneksi dengan aplikasi smartphone sehingga monitor data HR dapat 
dieksplorasi lebih luas.  
Tabel 2-1: Wearable Device pengukur Heart Rate 
Nama Alat Fitur URL 
AliveCor Sensor PPG pada jari, 
terkoneksi smartphone app 
http://www.alivecor.com/ 
ECG Check Sensor PPG pada jari, 
terkoneksi smartphone app 
http://www.ecgcheck.com/ 
Hexoskin ECG (1 channel, 256Hz), 
Heart Rate: 30-220 BPM, 
1Hz, QRS event detection: 
4ms resolution, RR 
intervals: 4ms resolution 
HRV analysis, Quality 
assessment channels: 
Disconnection detection, 
50-60Hz noise detection, 






LifeBEAM Cycling Helmet Sensors: Optical heart-rate 
sensor & 3-axis 
accelerometer, Max. 
readable heart rate: 220 
BPM, Min. readable heart 
rate: 30 BPM.  
http://life-beam.com/ 
   
2.4 Video Plethysmography 
Kamera video dapat digunakan sebagai Photo Detector (PD) sinyal PPG, oleh 
karenanya disebut juga dengan Video Plethysmography (Tamura, et al., 2014). Oleh 
karena itu kamera smartphone atau webcam dapat digunakan sebagai sensor PPG. 
Terdapat dua cara untuk membuat kamera dapat digunakan sebagai detektor sinyal 
PPG yaitu contact measurement dan contactless measurement. Pada contact 
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measurement pengukuran dilakukan dengan menempelkan jari pada lensa dengan 
sebagian jari mengenai flash LED yang menyala. Kamera bertindak sebagai PD dan 
flash LED sebagai sumber cahaya yang merefleksikan sinyal PPG. Pada contactless 
measurement, pengukuran dapat dilakukan pada jarak yang cukup jauh (>1m) 
menggunakan cahaya ambient. (Tamura, et al., 2014).  
Prinsip dasar video plethysmgraphy adalah sama dengan prinsip dasar PPG. 
Perbedaan paling mendasar pada video plethysmography adalah menggunakan 
image processing untuk mengolah data dan mengekstrak data tersebut menjadi 
sebuah sinyal yang merepresentasikan aktifitas denyut nadi manusia. Colour space 
(ruang warna) yang digunakan pada sebagian besar perangkat perekam video 
adalah RGB (Red Green Blue). Pada ruang warna ini, warna direpresentasikan 
sebagai percampuran antara merah, hijau, dan biru. Colour space disebut juga 
dengan colour coordinate system (system koordinat warna) yang direpresentasikan 
dalam system koordinat tiga dimensi seperti pada Gambar 2.5-a. R=G=B=0 
merepresentasikan warna hitam sedangkan Rmax=Gmax=Bmax=Max 
merepresentasikan warna putih atau intensitas maksimum. Kombinasi nilai R, G, 
dan B yang berbeda menimbulkan visualisasi warna yang juga berbeda seperti yang 
terlihat pada Gambar 2.5-b.  
Pada kasus perekaman menggunakan perangkat smartphone, LED yang 
digunakan adalah LED berwarna putih. Cahaya putih tersebut diserap, disebarkan, 
dan dipantulkan melalui jaringan kulit dan mikrovaskular yang didominasi oleh sel 
darah merah sehingga intensitas cahaya yang diterima oleh sensor kamera juga 
didominasi oleh warna merah. 
Perangkat perekam HR seperti pada Tabel 2-1 dapat terhubung dengan 
smartphone dan disediakan pula user interface (UI) untuk menampilkan data. Akan 
tetapi perangkat tersebut merupakan sensor PPG yang terpisah dengan smartphone. 
Samsung Galaxy S5 memiliki sensor PPG yang build-in dengan smartphone tetapi 
perangkat tersebut merupakan sensor khusus yang tidak semua smartphone 








Gambar 2.5 Representasi warna RGB dalam system koordinat tiga dimensi (a), 






























BAB 3 METODOLOGI 
 
 
Tiga tahap penting dalam metodologi penelitian ini adalah identifikasi PPG 
dari sinyal yang dihasilkan oleh ekstraksi video, melakukan filter data, dan 
melakukan analisis jika sinyal tersebut memuat informasi PPG. Tahapan penelitian 








Gambar 3.1 Blok diagram penelitian 
 
3.1 Pengambilan Data 
Penelitian ini menggunakan video yang dihasilkan oleh perangkat 
smartphone sebagai data uji. Secara teknis pengambilan data dilakukan dengan 
menempelkan jari diatas lensa kamera dengan Flash LED perangkat dalam kondisi 
menyala. Iluminasi cahaya oleh Flash LED menyebabkan perubahan warna pada 
video terlihat jelas saat volume darah pada jaringan kulit berubah. Perubahan warna 
tersebut adalah fitur untuk mengetahui informasi tentang PPG. Perekaman 
dilakukan dalam durasi ±60 detik dan selama perekaman berlangsung, juga 
dilakukan pengukuran Heart Rate (HR) menggunakan alat pengukur HR komersial 













Pengambilan data dilakukan dalam dua tahap yaitu; pertama, pengambilan 
data untuk melakukan pengujian perangkat dan kedua, pengambilan data untuk 
menguji akurasi pengukuran berdasarkan data referensi. Pengambilan data tahap 
pertama dilakukan untuk mencari perangkat yang menghasilkan sinyal PPG paling 
baik untuk kemudian digunakan sebagai alat pengambilan data pada tahap 
selanjutnya. Perangkat yang diuji adalah Samsung J100, Asus Zenfon C, Samsung 
Galaxy Grand, Samsung G3 Stylus, dan Xiaomi. 
Pengujian pertama mengeksplorasi data yang diperoleh dari perekaman 
menggunakan beberapa perangkat smartphone. Pengujian ini menentukan 
perangkat yang menghasilkan sinyal paling baik, kemudian perangkat tersebut 
digunakan dalam pengambilan data pada tahap kedua. Sebelum dilakukan 
perekaman di tahap kedua, peneliti memastikan bahwa subjek tidak melakukan 
aktifitas olahraga dalam satu jam terakhir. Hal ini dilakukan agar data yang 
diperoleh merepresentasikan aktifitas denyut nadi pada kondisi yang normal. Pada 
saat perekaman subjek berada pada posisi duduk. Perekaman menggunakan 
perangkat smartphone dilakukan pada jari telunjuk sebelah kanan. Pengukuran 
denyut nadi menggunakan alat yang ditentukan sebagai data referensi dilakukan 
pada pergelangan tangan sebelah kiri sesuai dengan prosedur penggunakan alat. 
3.2 Ekstraksi Data 
Ekstraksi data dalam hal ini adalah pengambilan fitur pada video dan 
mengkonversinya menjadi sinyal. Fitur yang digunakan adalah perubahan warna 
yang mengindikasikan perubahan volume darah pada mikrovaskular sebagai akibat 
dari aktifitas denyut jantung manusia. Proses ekstraksi data pada penelitian ini 
memuat tiga tahap yaitu penentuan Region of Interest (ROI), ekstraksi frame, dan 
konversi dari nilai pixel ke gelombang sinyal. Proses pengambilan data secara 
terstruktur disajikan pada Gambar 3.2. 
 
 








Citra yang diperleh dari perekaman video tidak selalu stabil. Kekuatan 
tekanan jari saat menyentuh lensa kamera mengakibatkan perubahan warna yang 
ditangkap oleh sensor kamera. Demikian juga dengan intensitas LED yang 
dipancarakan juga berpengaruh, sehingga perangkat yang berbeda terdapat 
kemungkinan menyebabkan perbedaan intensitas nilai pixel.  
   
(a)      (b) 
Gambar 3.3 Contoh salah satu frame pada video yang direkam menggunakan Samsung 
J1 (a) dan Samsung Galaxy Grand (b) 
 
Ekstraksi data video menjadi sinyal secara umum terdapat dua metode yaitu; 
pertama, menggunakan seluruh area pada frame (full-extraction) dan kedua, 
mengambil sebagian area pada frame yang memuat fitur. Metode pertama 
melibatkan data yang cukup besar karena harus dilakukan pembacaan data untuk 
setiap pixel pada sebuah frame kemudian melakukan perhitungan nilai rata-rata 
pixel. Nilai rata-rata pixel pada satu frame adalah sama dengan satu titik sampel 
sinyal. Oleh karena itu metode yang kedua adalah efektif untuk melakukan 
ekstraksi data karena hanya mengambil sebagian area terpilih. 
Mengambil sebagian area yang memuat fitur disebut juga dengan istilah 
Region of Interest (ROI). ROI bertujuan untuk mencari bagian citra yang memuat 
fitur perubahan warna paling signifikan. Penelitian sebelumnya (Peng, et al., 2015)  
menentukan ROI secara manual yaitu dengan memposisikan area sebesar 80x80 
pixel pada tengah-tengah image. Metode ini menyisakan permasalahan yaitu; 
bahwa area yang memiliki informasi sinyal PPG paling baik tidak selalu berada di 
posisi tengah image, tergantung pada pola tekanan jari diatas kamera.  
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Misalnya, pada contoh salah satu image seperti pada Gambar 3.3 (a), jika 
menggunakan area 80x80 pixel yang diposisikan pada tengah-tengah maka fitur 
yang diharapkan tidak dapat diperoleh dengan baik karena perubahan warna terjadi 
ditepian image. Oleh karena itu perlu dicari Region of Interest (ROI) dari citra yang 
memiliki perubahan warna paling signifikan.  
   
Gambar 3.4 Citra asli yang belum dilakukan tresholding (a) dan citra yang sudah 
dilakukan tresholding (b) 
 
ROI pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pemindaian pada salah 
satu bagian frame yang ditentukan. Image pada frame yang terpilih dibagi menjadi 
4x3 blok. Pemindaian dilakukan pada setiap blok untuk mencari bagian yang 
memuat nilai pixel paling heterogen. Bagian tersebut diguanakan sebagai area 
acuan untuk melakukan ekstraksi. Secara detail langkah-langkah yang dilakukan 
untuk menentukan ROI pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a) Memilih sebuah frame diantara video yang stabil kemudian menentukan 
channel warna yang akan dilakukan ekstraksi. 
b) Menghitung nilai ?̅? yakni nilai rata-rata channel warna terpilih. Nilai 
tersebut digunakan sebagai pembatas. Seluruh nilai pixel yang bernilai lebih 
dari ?̅? maka diganti menjadi 255 sedangkan nilai pixel yang kurang dari ?̅? 
diganti menjadi 0. Gambar 3.4 menunjukkan perbedaan cintra asli dan citra 
yang sudah dilakukan tresholding dengan nilai batas adalah ?̅?. 
c) Membagi citra menjadi 4x3 blok. Pada setiap blok dilakukan perhitungan 
nilai rata-rata pixel (?̅?). Blok yang memiliki nilai pixel paling heterogen 
ditandai dengan nilai  ?̅? yang paling mendekati 255/2. Blok yang memenuhi 
kriteria tersebut dipilih sebagai area acuan ekstraksi video. Gambar 3.5 
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adalah ilustrasi blok terpilih yakni blok yang memiliki perbedaan nilai pixel 
paling tinggi. Persamaan 3.1 dan 3.2 adalah persamaan untuk menentukan 
blok yang memiliki perbedaan nilai pixel paling tinggi. 
 
𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡     = | (
255
2
) − ?̅?𝑛|       
3.1 
𝑃𝑖 = min (𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡)       
3.2 
𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡  : Baris data nilai rata-rata channel warna yang ditentukan 
𝑃𝑖  : Blok terpilih 
?̅?𝑛 : Nilai rata-rata pixel pada blok ke-n. 
 
 
Gambar 3.5 Blok terpilih yang digunakan sebagai area acuan untuk melakukan ekstraksi 
sinyal PPG 
 
Ekstraksi video dilakukan dengan mengambil image setiap frame kemudian 
menghitung nilai rata-rata untuk masing-masing channel warna pada blok terpilih. 
Gambar 3.5 adalah contoh blok terpilih dari image pada salah satu frame yang 
dijadikan acuan. Penelitian ini menggunakan video dengan 30 fps (frame per 
second). Oleh karena itu untuk satu detik video diperoleh 30 image atau 30 sampel 





Gambar 3.6 Proses ekstraksi video 
 
Video yang dihasilkan memiliki tiga channel warna yaitu Red (R), Green (G), 
dan Blue (B). Tahap pertama peneliti menguji channel warna yang menghasilkan 
sinyal paling baik. Channel warna yang menghasilkan sinyal terbaik digunakan 
dalam proses pengolahan data lebih lanjut.  
3.3 Filter Data 
Sinyal yang dihasilkan dari ekstraksi video tidak selalu stabil. Pergerakan 
atau perubahan tekanan jari (motion artifact) saat menyentuh kamera menyebabkan 
perubahan intensitas cahaya yang diterima oleh kamera. Hal ini juga menyebabkan 
amplitude berubah saat dilakukan ekstraksi video. Filter data pada penelitian ini 
bertujuan untuk membuat sinyal memiliki amplitude yang lebih stabil. 
Filter data pada penelitian ini menggunakan Polynomial Curve Fitting (PCF). 
Nilai 𝑓(𝑥) pada persamaan 3.3 menyatakan fungsi polynomial dengan 𝑎 adalah 
nilai koefisien 𝑥, dan 𝑖 adalah jumlah polynomial yang diberikan. Tujuan dari 
proses ini adalah untuk menentukan koefisien 𝑎𝑖 berdasarkan nilai 𝑥, 𝑦 dan 𝑖 yang 
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diberikan. Persamaan 3.3 diubah dalam bentuk matrik sehingga untuk menemukan 
koefisien 𝑎𝑖 dapat digunakan invers matrik 𝐴 seperti yang diberikan pada 
persamaan 3.4.  
Polynomial Curve Fitting: 
𝑓(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑥
𝑖 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑥
𝑖𝑖
𝑖=1    
3.3 
𝑓(𝑥) = Fungsi polynomial curve fitting 















































































   
3.4 
𝐵 = 𝐴−1𝐶         
3.5 
Jika M adalah matrik sinyal yang dihasilkan dari ekstraksi video dan F adalah 
matrik fungsi polynomial curve fitting 𝑓(𝑥) maka matrik data terfilter (𝑀′) 
didefiniskan seperti pada persamaan.  
𝑀′ = 𝑀 − 𝐹 
3.6 
𝑀′ = Matrik data PPG terfilter 
𝑀 = Matrik data PPG asli 
𝐹 = Matrik polinomial 𝑓(𝑥) 
Pada Gambar 3.7 (a) terlihat bahwa fungsi PCF  𝑓(𝑥)  memetakan setiap titik 
x sehingga membentuk sebuah kurva. Dengan mengurangkan M dengan 𝑓(𝑥) maka 
diperoleh sinyal 𝑀′ yakni sinyal yang sudah terfilter seperti yang terlihat pada 




Gambar 3.7 Polynomial Curve Fitting (a) dan sinyal terfilter (b) 
 
3.4 Indentifikasi Sinyal PPG 
Sinyal yang diekstrak dari video tidak selalu memuat PPG, oleh karena itu 
perlu diketahui frekwensi dari sinyal tersebut agar informasi PPG dapat diketahui. 
Penelitian ini menggunakan Discrate Fourirer Transform (DFT) untuk 





Discrate Fourier Transform (DFT): 
𝐹[𝑛] = ∑ 𝑓[𝑘]𝑒
−𝑗2𝜋𝑘𝑛
𝑁  𝑁−1𝑘=0        (𝑛 = 0:𝑁 − 1)     
 3.7 
𝐹[𝑛] = Matrik data PPG dalam domain frekwensi, 𝑁 = DFT size (ukuran data DFT), 
𝑓[𝑘] = Matrik data PPG dalam domain waktu, 𝑛 = Index data PPG dalam domain 
frekwensi, 𝑘 = Index data PPG dalam domain waktu. 





















]      
3.8 
Nilai Heart Rate (HR) dihitung berdasarkan jarak rata-rata R-R interval 
dalam durasi waktu tertentu. Oleh karena itu local peaks perlu diketahui sehingga 
jarak R-R interval juga dapat dihitung. Indeks dari amplitudo maksimum pada 
sinyal dalam domain frekwensi digunakan sebagai acuan untuk menghitung titik 
puncak local peaks. Perhitungan titik puncak local peaks dilakukan dengan cara 
membagi sinyal menjadi beberapa bagian. Sebagai contoh, frekwensi sinyal yang 
diperoleh adalah sebesar 𝑣 𝐻𝑧, jumlah data adalah 𝐻, dan frame rate adalah 𝑓𝑝𝑠 




× 𝑓𝑝𝑠        
3.9 
𝑤 : Banyaknya data per segmen 
Penentuan titik puncak (𝑇𝑖) local peaks dari sinyal M dihitung dengan 
persamaan: 
𝑇𝑖 = {
max(𝑀) , max(𝑀) ≠ 𝑓(𝑥𝑖×𝑛)
                                max(𝑀) ≠ 𝑓(𝑥(𝑖×𝑛)+𝑛
0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤ℎ𝑖𝑠𝑒
)    
3.10 
𝑃𝑖 = Titik puncak pada segmen ke-i 
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Nilai HR dihitung berdasarkan rata-rata jarak antar puncak local peaks. 




   3.11 
∆𝑇 = 𝑀(𝑛 + 1) − 𝑀(𝑛)  3.12 
𝑏𝑝𝑚 : Beat per minutes (jumlah denyut dalam satu menit) 
𝑓𝑝𝑠 : Frame per secon (jumlah frame dalam satu detik) 
∆𝑇  : Jarak antar puncak 
∆𝑇̅̅̅̅   : Rata-rata jarak antar puncak 
 
3.5 Pengukuran Heart Rate Variability (HRV) 
Seperti yang sudah ditulis pada Bab 2 bahwa R-R interval atau N-N (Normal 
to Normal) interval nilainya tidak selalu tetap dipengaruhi oleh aktifitas otot 
jantung. Oleh karena itu aktifitas denyut jantung disebut Heart Rate Variability 
(HRV). Terdapat tiga cara pengukuran HRV yaitu pengukuran dalam domain 
waktu, pengukuran secara geometris, dan pengukuran dalam domain frekwensi. 
Penelitian ini menggunakan metode pengukuran HRV dalam domain waktu dengan 
variable pengukuran seperti pada Tabel 3-1. 
Tabel 3-1 Analisis dalam Domain Waktu untuk HRV (Heart Rate Variability) 
Variabel Unit Deskripsi 
Mean NN ms Nilai rata-rata R-R interval 
SDNN ms Standar deviasi R-R interval 
Min NN ms Nilai R-R interval minimum 
Max NN ms Nilai R-R interval maksimum 
MinMaxNNDiff ms Perbedaan nilai maksimum 
minimum untuk R-R interval 
Mean HR bpm  Nilai rata-rata denyut nadi 
SDHR bpm  Standar deviasi denyut nadi 
HRDiff bpm Perbedaan (selisih) antara nilai 
HR referensi dengan nilai HR 




Untuk menghitung tingkat akurasi perhitungan HR maka digunakan data 
referensi nilai HR yang diperoleh dari pengukuran HR menggunakan alat pengukur 
denyut nadi komersial. Data referensi digunakan untuk menghitung error rate. 
Beberapa variable error rate dijelaskan pada Tabel 3-2. 
Tabel 3-2 Variabel statistic untuk melakukan analisa HRV 
Statistik Deskripsi 
Mean of HR error Nilai rata-rata perbedaan antara HR referensi dengan HR hasil 
ujicoba 
Standart Deviation of Error Standar deviasi dari nilai perbedaan antara HR referensi dengan 
HR hasil ujicoba 
Person’s Correlation 
coefficient 
Koefisien korelasi antara nilai HR referensi dengan nilai HR hasil 
ujicoba 
Success Rate Tingkat akurasi pengukuran HR, yaitu persentase pengukuran 
yang benar. Nilai HR dikatakan benar jika masih berada pada 
ambang toleransi 4 BPM 
 
Hasil yang baik untuk analisa statistic dalam perhitungan HRV ditunjukkan 
dengan nilai Mean of Error yang kecil, Standart Deviation of Error yang kecil, 
































BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
Hasil penelitian terdiri dari beberapa pokok pembahasan diantaranya adalah 
hasil ujicoba Region of Interest (ROI), filter data, deteksi puncak, deteksi sinyal 
PPG, dan analisa statistik pengukuran Heart Rate (HR) berbasis data video yang 
direkam menggunakan perangkat smartphone. Pembahasan untuk masing-masing 
hasil ujicoba adalah sebagai berikut: 
4.1 ROI 
Peneliti melakukan ujicoba penentuan ROI dengan metode yang diajukan. 
Ujicoba dilakukan terhadap salah satu frame video untuk tiga channel warna yang 
berbeda yaitu Red, Green, dan Blue.  
 
(a)      (b)     (c)  
 
 (d)     (e)     (f)  
Gambar 4.1 ROI pada salah satu frame yang dihasilkan dari perangkat Samsung J1 (a) 
Red, (b) Green, (c) Blue dan Samsung G3 Stylus (d) Red, (e) Green, (f) Blue. 
 
Gambar 4.1 menunjukkan bahwa metode yang diajukan untuk menentukan 
ROI (ditunjukkan dengan kotak kuning) adalah cukup akurat. Blok yang terpilih 
adalah blok yang memiliki nilai rata-rata pixel mendekati 255/2. Pada Gambar 4.1 
nilai rata-rata pixel yang mendekati 225/2 ditunjukkan dengan nilai minimum untuk 
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setiap channel warna. Blok terpilih selanjutnya digunakan sebagai area acuan untuk 
melakukan ekstraksi video. Hal ini disebabkan karena area tersebut dianggap 
sebagai area yang memeiliki informasi sinyal PPG lebih banyak dibandingkan area 
lain. 
ROI menggunakan metode yang diusulkan pada Bab 3, berhasil mendeteksi 
blok yang memiliki nilai pixel paling heterogen. Gambar 4.1 (d) adalah contoh salah 
satu frame yang diekstrak dari video yang direkam menggunakan Samsung G3 
Stylus. Walaupun perubahan warna terjadi pada sebagian kecil area image akan 
tetapi menggunakan metode ROI yang diajukan dapat mendeteksi area yang 
memiliki perbedaan nilai pixel.  
Gambar 4.1 adalah contoh frame yang sudah dilakukan tresholding 
menggunakan metode yang diajukan pada Bab 3. Hal ini dilakukan agar perbedaan 
warna dapat terlihat dengan baik sehingga proses pencarian ROI juga dapat 
diketahui hasilnya dengan jelas. Akan tetapi, untuk memastikan metode terbaik 
untuk melakukan ekstraksi data maka peneliti melakukan ujicoba ekstraksi 
menggunakan dua metode yaitu; pertama, melakukan ekstraksi data pada ROI 
terpilih tanpa melakukan tresholding pada image, dan kedua, melakukan ekstraksi 
data pada ROI terpilih dengan terlebih dahulu melakukan tresholding pada image. 
   
(a)      (b) 




Tabel 4-1 Penentuan ROI pada masing-masing blok. Index pada table ini menunjukkan blok untuk frame terpilih. 
Perangkat Chn 
Index 
(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) 
Samsung J1 
R 127.4 10.5 29.87 121.8 80.16 127.5 127.5 43.06 92.42 126.4 127.5 42.58 
G 127.5 28.93 3.48 125.58 102.09 122.51 126.55 76.69 108.31 115.92 124.7 79.34 
B 109.74 68.43 87.53 85.94 41.47 124.16 127.5 33.95 42.31 126.41 127.5 33.05 
Samsung G3 
Stylus 
R 62.41 88.3 104.9 15.15 118.53 127.5 127.5 126.64 127.5 127.5 127.5 127.5 
G 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 126.64 127.07 127.5 119.94 57.93 99.59 85.5 






Gambar  4.2 (a) adalah salah satu image (red channel) yang diambil dari 
sebuah frame. Tresholding pada Gambar  4.2 (b) dilakukan dengan terlebih dahulu 
menghitung nilai rata-rata pixel (red channel) pada keseluruhan image. Nilai pixel 
yang lebih dari nilai rata-rata diganti menjadi 255 sedangkan nilai pixel yang kurang 
dari rata-rata diganti menjadi nol. Pada Gambar  4.2 terlihat bahwa terdapat 
perbedaan posisi ROI antara frame yang tidak diberlakukan tresholding dengan 
frame yang diberlakukan tresholding.  Histogram pada Gambar 4.3 menunjukkan 
perbedaan distribusi data antara dua metode ekstraksi. 
 
(a)     (b) 
Gambar 4.3 Histogram untuk data asli (a) dan data yang dilakukan tresholding (b) 
 
Tabel 4-2 Nilai rata-rata pixel untuk setiap blok. M1 adalah frame asli (red channel) dan 
M2 adalah frame yang sudah dilakukan tresholding 
M 
Index 
(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) 
M1 64.76 105.7 109 71.17 87.6 126.2 127.3 96.7 92.1 126.2 127.3 100.8 
M2 125.4 12.6 36.5 116 67.3 127.5 127.5 24.4 57.6 127.5 127.5 7.22 
 
Tabel 4-2 menunjukkan nilai rata-rata pixel untuk setiap blok dan ROI terpilih 
ditunjukkan dengan nilai minimum. Deteksi ROI untuk frame asli (M1) berada pada 
blok (1,1) sedangkan ROI untuk frame dengan tresholding berada pada blok (3,4) 
(lihat Gambar  4.2). Hasil ekstraksi untuk ROI terpilih ditunjukkan pada Gambar 
4.4. Pada gambar tersebut terlihat bahwa pola sinyal hasil ekstraksi adalah berbeda. 
Hasil ekstraksi untuk frame yang sudah dilakukan tresholding (Gambar 4.4 b) 
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Gambar 4.4 Ekstraksi dari ROI tanpa tresholding (a) dan ekstraksi dari ROI dengan 
tresholding (b) 
Noise data yang muncul setelah dilakukan tresholding akan mengganggu 
jika dilakukan proses yang leib lanjut yaitu deteksi puncak lokal (local peaks). Oleh 
karena itu, pada proses ekstraksi selanjutnya peneliti menggunakan metode pertama 
(M1) yaitu melakukan ekstraksi tanpa melakukan tresholding pada data. 
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Perekaman video menggunakan perangkat berbeda tidak selalu memiliki 
orientasi dan ukuran image yang sama. Oleh karena itu, peneliti melakukan ujicoba 
terhadap video yang memiliki ukuran dan orientasi yang berbeda. Gambar 4.5 
adalah contoh frame video yang direkam menggunakan perangkat Xiaomi. Image 
pada frame tersebut berorientasi poltrait dan berukuran 651x1366 pixel. Metode 
deteksi ROI yang diajukan berhasil mendeteksi area yang memiliki nilai pixel 
paling heterogen untuk orientasi dan ukuran image yang berbeda-beda. 
    
Gambar 4.5 ROI pada salah satu frame video yang direkam menggunakan Xiaomi 
 
Ekstraksi data pada ROI terpilih juga dilakukan pada video yang direkam 
menggunakan perangkat Xiaomi. Hasil ekstraksi untuk dua metode yang berbeda 
menujukkan pola sinyal yang sama, akan tetapi untuk frame yang sudah dilakukan 
tresholding seperti pada Gambar 4.6 (b), terdapat noise pada data hasil ekstraksi. 
Sementara itu hasil ekstraksi dari video yang tidak dilakukan tresholding 







Gambar 4.6 Hasil ekstraksi video yang direkam menggunakan perangkat Xiaomi. 
Gambar a adalah ekstraksi pada video tanpa menggunakan tresholding dan Gambar b 
adalah ekstraksi yang menggunakan tresholding 
 
4.2 Ekstraksi Video Berdasarkan Jenis Perangkat 
Peneliti melakukan pengambilan data video menggunakan beberapa model 
perangkat smartphone diantaranya Samsung J1, ASUS Zenfone C, dan Lenovo 
A6000 dengan tujuan untuk mengetahui perangkat yang menghasilkan sinyal paling 
baik. Sinyal yang baik dalam hal ini adalah sinyal yang memiliki informasi cukup 




4.2.1 Samsung J1 
Sinyal yang diperoleh dari ekstraksi video yang direkam menggunakan 
Samsung J1 secara umum terlihat harmonic walaupun rentang amplitude berubah 
ubah seperti yang terlihat pada Gambar 4.7 (a). QRS kompleks pada sinyal dari 
hasil ekstraksi video menggunakan red channel (Gambar 4.7-b) terlihat cukup jelas 
dengan beberapa noise pada area Q. Noise pada area Q terlihat cukup besar untuk 
sinyal yang diekstraksi dari Green Channel (Gambar 4.7-c). Pada sinyal yang 
diekstraksi dari blue channel memiliki noise yang cukup besar seperti yang terlihat 
pada Gambar 4.7 (d). Video yang dihasilkan dari perangkat SamsungJ1 memuat 











Gambar 4.7 Sinyal orisinil channel merah dari video yang direkam menggunakan 
perangkat Samsung J1 (a), Red Channel QRS Complex (b), Green Channel QRS Complex 
(c), Blue Channel QRS Complex (d). 
 
4.2.2 Asus Zenfon C 
Sinyal yang diperoleh dari ekstraksi video yang direkam menggunakan 
perangkat Asus Zenfon C secara umum terlihat harmonic meskipun terlihat 
beberapa bagian yang terdapat motion artifact (lihat Gambar  4.8-a). QRS kompleks 
terdeteksi cukup baik pada sinyal yang diekstraksi menggunakan red channel 
(Gambar  4.8-b) dan green channel (Gambar  4.8-c). Terdapat noise yang cukup 
besar pada sinyal yang diperoleh dari ekstraksi blue channel seperti yang terlihat 
pada Gambar  4.8-d. Video yang dihasilkan dari perangkat Asus Zenfon C memuat 




    
(a)      (b) 
      
(c)       (d) 
Gambar  4.8 Sinyal orisinil channel merah dari video yang direkam menggunakan 
perangkat Asus Zenfon C (a), Red Channel QRS Complex (b), Green Channel QRS 
Complex (c), Blue Channel QRS Complex (d). 
 
4.2.3 Lenovo A6000 
Sinyal yang diperoleh dari ekstraksi video yang direkam menggunakan 
perangkat Lenovo A6000 terlihat harmonic tetapi terdapat motion artifact 
dibeberapa bagian. Gambar 4.9 menunjukkan bahwa secara keseluruhan perangkat 
Lenovo A6000 menghasilkan sinyal yang terlihat harmonic dan tidak menunjukkan 
noise yang terlalu besar.  
      
(a)       (b) 
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(c)       (d) 
Gambar 4.9 Sinyal orisinil channel merah dari video yang direkam menggunakan 
perangkat Lenovo A6000 (a), Red Channel QRS Complex (b), Green Channel QRS 
Complex (c), Blue Channel QRS Complex (d). 
 
4.2.4 Meizu M2 Note 
Sinyal yang diperoleh dari Smartphone Meizu M2 Note terlihat stabil (lihat 
Gambar 4.10). QRS Complex secara umum terlihat cukup jelas, walaupun pada R-
peak ke-5 terdapat noise data.  
 
Gambar 4.10 Sinyal yang diekstrak dari Spartphone Meizu M2 Note menggunakan 
channel merah 
 
4.2.5 Samsung Galaxy Grand 
Ekstraksi video yang direkam menggunakan perangkat Samsung Galaxy 
Grand menghasilkan sinyal yang tidak harmonic. Gambar 4.11 menunjukkan 
bahwa sinyal hasil ekstraksi tidak cukup baik dan tidak dapat digunakan lebih lanjut 




Gambar 4.11 Sinyal yang diekstrak dari Spartphone Samsung Galaxy Grand 
menggunakan channel merah 
 
Berdasarkan hasil ujicoba beberapa perangkat Smartphone, dapat 
disimpulkan bahwa tidak semua perekaman video dari setiap smartphone memiliki 
pola harmonic yang mengindikasikan aktifitas denyut nadi manusia. Peneliti hanya 
mengeksplorasi beberapa perangkat untuk mencari pola sinyal yang diperoleh dari 
perangkat yang berbeda, sebagai sumber data untuk melakukan ujicoba selanjutnya 
yaitu filter data dan deteksi sinyal PPG. 
4.3 Filter Data 
Berdasarkan hasil ekstraksi sinyal melalui proses ROI untuk beberapa data 
yang berasal dari perangkat yang berbeda, terlihat bahwa sinyal tidak selalu stabil. 
Oleh karena itu perlu dilakukan filterisasi data agar sinyal menjadi stabil. Penelitian 
ini menggunakan Polynomial Curve Fitting (PCF) untuk melakukan filtering data. 
Jumlah polynomial diatur secara manual menyesuaikan pola sinyal. Sinyal dengan 
rentang aplitudo yang tinggi cenderung memerlukan jumlah polynomial yang lebih 
besar demikian juga sebaliknya. Gambar 4.14 menunjukkan bahwa rentang 
amplitude untuk sinyal asli adalah 145-184 dengan nilai frekwensi adalah nol.  
Setelah dilakukan PCF maka sinyal cenderung stabil dengan rentang amplitude 
antara -5 sampai dengan 5 dan nilai frekwensi sebesar 1,2 Hz.  
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Hasil filter data menggunakan PCF terkadang membuat pola sinyal tidak 
halus atau memiliki noise. Hal ini menimbulkan masalah ketika dilakukan 
perhitungan untuk mendeteksi local peaks. Gambar 4.12 menunjukkan noise yang 
muncul setelah dilakukan filterisasi data. Oleh karena itu, sinyal hasil filterisasi 
menggunakan PCF harus diproses lebih lanjut untuk menghaluskan sinyal.  
 
 
Gambar 4.12 Noise yang muncul setelah dilakukan filter data 
Pada penelitian ini, proses penghalusan sinyal dilakukan menggunakan 
Savitzky-Golay (S-G) filtering. S-G filtering melakukan pemindaian dalam sebuah 
rentang data secara berurut sepanjang data yang tersedia. Pada setiap segment 
pemindaian, ditemukan koefisien polynomial. Jika polynomial dengan koefisien 
yang sudah ditemukan tersebut diterapkan pada input data yang tersedia maka 
diperoleh sebuah kurva dengan noise data yang sudah tereduksi.  
 
Gambar 4.13 Pola sinyal PPG dalam domain frekwensi yang stabil 
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Sinyal PPG yang stabil memiliki pola sinyal dalam domain frekwensi seperti 
pada Gambar 4.13. Pola sinyal tersebut digunakan sebagai pedoman untuk 
menentukan proses stabilisasi sinyal menggunakan PCF. Ujicoba penstabilan sinyal 
menggunakan PPG menggunakan jumlah polynomial yang berbeda ditunjukkan 
pada Gambar 4.14 dan Gambar 4.15.  
 
Gambar 4.14 Perbandingan frekwensi antara sinyal yang sudah dilakukan filtering 
dengan sinyal yang belum dilakukan filtering menggunakan 3 polynomial 
 
 
Gambar 4.15  Perbandingan frekwensi antara sinyal yang sudah dilakukan filtering 
dengan sinyal yang belum dilakukan filtering menggunakan 6 polynomial 
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Gambar 4.16 menunjukkan perbandingan antara data asli dengan data yang 
sudah dilakukan S-G filtering. Pada Gambar 4.16, sinyal berwarna biru 
menunjukkan data asli sedangkan sinyal berwarna merah menunjukkan data yang 
telah mengalami penyaringan (filtering) menggunakan S-G filtering. Pada gambar 
tersebut terlihat bahwa data yang memuat noise dapat tereduksi dengan baik. 
 
Gambar 4.16 Sinyal merah menujukkan data yang sudah dilakukan S-G Filtering dan 
sinyal biru menunjukkan sinyal asli 
 
Beberapa sinyal yang dihasilkan dari ekstraksi video mengandung noise yang 
cukup tinggi. Hal ini diakibatkan oleh motion artifact pada saat pengambilan data. 
Noise yang terdapat pada awal atau akhir sinyal dihilangkan dengan melakukan 
pemotongan sinyal. Akan tetapi noise yang terdapat diantara sinyal yang stabil 
dihilangkan dengan memotong sinyal, membuang bagian yang mengandung noise, 




Gambar 4.17 Proses pemotongan noise pada sinyal 
 
Gambar 4.17 menunjukkan dua sinyal yakni sinyal yang mengandung noise 
dan sinyal yang sudah dilakukan pemotongan pada bagian yang mengandung noise. 
Jika 𝑀 adalah sinyal PPG yang mengandung noise antara 𝑀(𝑥1) dan 𝑀(𝑥2) maka 
pemotongan noise sinyal M dilakukan dengan sebagai berikut: 
- Membagi sinyal 𝑀 menjadi dua bagian yaitu 𝑀1(1: 𝑥1) dan 𝑀2(𝑥2: 𝑛). 
- Menghitung selisih (∆𝑚) antara 𝑀1(𝑥1) dan 𝑀2(𝑥2). 
- Mengurangi 𝑀2 dengan ∆𝑚 jika 𝑀2(𝑥2) >  𝑀1(𝑥1) atau menambahkan 𝑀2 
dengan ∆𝑚 jika 𝑀2(𝑥2) <  𝑀1(𝑥1).  
Perbandingan antara sinyal asli dengan sinyal yang sudah dilakukan 
penghilangan noise terlihat pada Gambar 4.18. Setelah dilakukan konversi sinyal 
dalam domain frekwensi maka terlihat jelas bahwa pada sinyal yang dilakukan 




Gambar 4.18 Perbandingan sinyal yang sudah dilakukan pemotongan noise dengan 
sebelumnya 
 
4.4 Deteksi Puncak 
Akurasi deteksi puncak adalah penting dalam penelitian ini karena data yang 
diperoleh dalam proses ini digunakan sebagai perhitungan R-R interval. Semua 
jenis analisis Heart Rate Variability (HRV) dalam domain waktu menggunakan 
data R-R interval sebagai acuan. Deteksi puncak dilakukan menggunakan Brute-
Force Algorithm (BFA) yaitu dengan cara memindai seluruh data dan menandai 
data yang memiliki pola khusus.  
 




Gambar 4.19 menunjukkan bahwa titik 𝐴(𝑛) dikatakan puncak lokal jika 
𝐴(𝑛) > 𝐴(𝑛 − 1) dan 𝐴(𝑛) > 𝐴(𝑛 + 1). Hasil deteksi puncak menggunakan 
ketentuan ini mendeteksi seluruh titik puncak baik itu R-peak maupun puncak yang 
merupakan Q-wave atau bahkan noise (lihat Gambar 4.20-a). Oleh sebab itu, 
setelah diperoleh data puncak pada proses Brute Force Algorithm yang pertama 
perlu dilakukan proses Brute Force Algorithm yang kedua untuk menentukan R-
peak (lihat Gambar 4.20-b).  
Proses BFA yang kedua adalah dengan melakukan pemindaian setiap titik 
puncak 𝑃(𝑛) dan mencari titik puncak lain yaitu 𝑃(𝑛 + 1) dan 𝑃(𝑛 − 1) pada jarak 
𝑟 (peak-distance). Jika 𝑃(𝑛) bukan merupakan titik maksimum pada rentang 𝑃(𝑛 −
𝑟: 𝑛 + 𝑟) maka 𝑃(𝑛) = 0. Proses ini menghapus titik-titik puncak yang bukan 
merupakan R-peak. Peneliti menentukan nilai peak-distance 𝑟 = 15 dengan asumsi 
bahwa minimum readable HR adalah 60 bpm sehingga untuk sampling rate 30fps 
maka jarak R-R interval minum adalah 30 frame. Formula perhitungan peak-
distance ditunjukkan pada persamaan 4.1.  
2𝑟 = 𝑓𝑝𝑠       
4.1 
𝑟  = peak distance 
Fps = frame rate 
 
(a)      (b) 
Gambar 4.20 Ilustrasi hasil Brute Force Algorithm yang mendeteksi semua puncak lokal 







Gambar 4.21 Deteksi puncak pada sinyal PPG tanpa batasan peak-distance (a) dan 
menggunakan batasan peak-distance (b) 
 
Gambar 4.21 adalah hasil penerapan BFA pada sinyal PPG. Gambar 4.21 (a) 
menunjukkan bahwa BFA mendeteksi setiap puncak pada sinyal. Pada gambar 
tersebut terlihat bahwa BFA dengan batasan yang digunakan menandai setiap titik 
yang terdeteksi sebagai puncak walapun titik tersebut bukan termasuk R-peak.  
Pada Gambar 4.21 (b) terlihat bahwa R-peak terdeteksi dengan baik karena sudah 




4.5 Deteksi Sinyal PPG 
Untuk mengetahui informasi mengenai sinyal PPG pada hasil ekstraksi video 
maka sinyal tersebut dikonversi kedalam domain frekwensi menggunakan Discrete 
Fourier Transform (DFT). Sinyal PPG pada domain frekwensi memiliki tiga sinyal 
harmonic. Sinyal harmonic pertama seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.22 
memiliki nilai power tertinggi dan mengindikasikan aktifitas denyut nadi (heart 
beat).  
 
Gambar 4.22 Sinyal harmonik dalam domain waktu dan sinyal terkait dalam domain 
frekwensi 
 
Ujicoba deteksi sinyal PPG dilakukan terhadap sinyal PPG yang stabil. 
Hasil ujicoba ditunjukkna pada Gambar 4.23. Sesuai dengan data referensi, sinyal 
PG tersebut memiliki nilai HR sebesar 70 bpm. Setelah dilakukan konversi sinyal 
PPG dalam domain waktu menjadi sinyal PPG dalam domain frekwensi 
menggunakan DFT ditemukan nilai frekwensi sebesar 1,2 Hz yang berarti bahwa 
dalam satu detik terdapat 1,2 denyut atau sama dengan 72 bpm. Nilai tersebut hanya 




Gambar 4.23  Sinyal PPG stdalam domain waktu dan konersinya dalam domain 
frekwensi 
Deteksi sinyal PPG yang lebih lanjut dilakukan dengan membagi sinyal 
menjadi beberapa bagian kemudian pada setiap bagian dilakukan perhitungan DFT. 
Dengan menggunakan DFT maka nilai frekwensi pada masing-masing bagian dapat 
diketahui. Sinyal yang memuat informasi aktifitas denyut nadi selalu memiliki pola 
yang harmonis. Denyut yang terdeteksi melalui perubahan warna pada citra maka 
menghasilkan sinyal yang konstan. Dengan asumsi bahwa denyut yang dapat 
terbaca adalah bernilai antara 60-150 bpm maka sinyal PPG yang konstan memiliki 
frekwensi antara 1-2,5 Hz. 
Segmentasi sinyal pada dasarnya adalah untuk mendeteksi keberadaan noise 
pada sinyal. Keberadaan noise dalam sinyal cukup mengganggu dalam melakukan 
analisa yang lebih lanjut. Misalnya, analisa HRV adalah berbasis pada data jarak 
antara R-R interval. R-peak adalah puncak sinyal yang menandakan beat-beat nadi 
manusia. Jika terlalu banyak noise pada sinyal maka akurasi pada deteksi puncak 




Terdapat beberapa kemungkinan jika sinyal hasil ekstraksi memiliki noise 
yang terlalu tinggi. Jika noise tersebut berada pada awal sinyal maka terdapat 
kemungkinan jari belum menyentuh lensa dengan sempurna. Hal ini menyebabkan 
citra yang ditangkap kamera bukanlah citra yang diharapkan. Gambar 4.24 adalah 
contoh sinyal hasil ekstraksi video yang memuat noise pada awal sinyal selama 130 
frame atau sekitar 4 detik. Pada rentang tersebut jelas terlihat bahwa sinyal tidak 
harmonik dan tidak memiliki pola yang konstan. Jarak R-R interval pada rentang 
tersebut tidak normal. Jika R-R interval pada sinyal noise tersebut terdeteksi maka 
mempengaruhi perhitungan nilau rata-rata R-R interval secara keseluruhan. 
 
Gambar 4.24 Noise yang terjadi pada awal sinyal 
 
Noise dapat terjadi pada bagian awal, tengah, akhir, atau menyebar di 
beberapa bagian sinyal. Pada Gambar 4.25 terlihat bahwa noise menyebar di 
beberapa bagian tetapi masih terlihat beberapa bagian sinyal yang konstan. Deteksi 
sinyal PPG dalam hal ini adalah mengambil bagian-bagian sinyal yang konstan dan 
membuang bagian-bagian yang mengandung noise. Sinyal yang terlihat seperti 
pada Gambar 4.25 memiliki bagian yang konstan yaitu pada data ke 80-280 dan 
data ke 500-680. Jika diakumulasi maka sinyal yang konstan memiliki durasi 
sekitar 12,6 detik. Pada bagian 4.6 dibahas durasi minimal sinyal konstan yang 




Gambar 4.25 Contoh sinyal yang mengandung noise yang menyebar di beberapa bagian 
 
Segmentasi sinyal untuk melakukan deteksi PPG dilakukan dengan terlebih 
dahulu mendeteksi titik-titik puncak sinyal. Setelah titik-titik puncak diperoleh 
maka ditentukan jumlah titik dalam satu segmen. Jumlah titik dala masing-masing 
segmen dalam penelitan ini adalah 4 titik. Karena penentuan segmen adalah 
berdasarkan pada titik puncak sinyal maka jumlah data dalam satu segmen mungkin 
berbeda dengan jumlah data pada segmen lainnya. Segmentasi sinyal berdasarkan 
titik puncak ini dilakukan agar proses pemotongan sinyal tepat pada titik puncak 
sehingga tidak mengubah pola harmonis sinyal.  
Pada setiap segmen dilakukan perhitungan DFT untuk mengetahui nilai 
frekwensi pada segmen tersebut. Sebelum dilakukan perhitungan DFT maka harus 
dipastikan bahwa sinyal pada segmen tersebut memiliki amplitudo yang cukup 
stabil. Oleh karena itu dilakukan proses filter data terlebih dahulu menggunakan 
Polynomial Curve Fitting (PCF). Hasil perhitungan DFT dijadikan sebagai acuan 
untuk melakukan tresholding yakni mengambil segmen sinyal yang memiliki nilai 
frekwensi antara 20-30 frame per detik. Segmen sinyal yang memiliki karakteristik 
khusus tersebut digabungkan kembali menjadi sebuah sinyal yang utuh kemudian 
dilakukan filter data lagi untuk memastikan amplitude sinyal PPG adalah stabil. 
Proses pemotongan dan penyambungan kembali sinyal yang harmonis sudah 
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dibahas pada bagian 4.3 dan proses deteksi sinyal PPG secara lengkap disajikan 
pada Gambar 4.26. 
.  
Gambar 4.26 Proses deteksi sinyal PPG 
 
Peneliti melakukan ujicoba terhadap metode deteksi sinyal PPG, yang 
disajikan pada Gambar 4.26, pada sinyal yang memiliki noise di awal. Hasil ujicoba 
disajikan pada Gambar 4.27. Pada gambar tersebut masing-masing segmen memuat 
4 titik puncak yang ditandai dengan garis vertikal pada gambar (dashes line). Hasil 
perhitungan DFT pada segmen pertama (yang menandakan nilai frekwensi sinyal 
pada segmen tersebut) adalah 10 frame per detik. Jika diamati, pola sinyal pada 
segmen pertama adalah tidak stabil dan juga tidak berpola. Hasil perhitungan DFT 
pada segmen ini adalah 10 frame. Hal ini berarti bahwa terdapat satu denyut dalam 
rentang 10 frame. Dengan asumsi bahwa rentang nilai HR yang terbaca adalah 60-
100 bpm maka batas nilai frekwensi sinyal yang memuat informasi PPG adalah 20-
30 frame. Oleh karena itu, sinyal pada segmen pertama tidak memuat sinyal PPG. 
Hasil penggabungan kembali segmen sinyal yang memuat informasi aktifitas 
denyut nadi (sinyal PPG) disajikan pada Gambar 4.27 (b). Pada gambar tersebut 
terlihat bahwa bagian sinyal yang memiliki noise sudah terhapus sehingga jumlah 
data pada sinyal yang disajikan pada gambar adalah 690 data. Jika dibandingkan 
dengan sinyal asli (Gambar 4.27-a) yang memiliki data berjumlah 900 maka ada 
penghapusan data sebanyak 210 data. 
Deteksi Puncak Segmentasi 
Sinyal 
Penstabilan Sinyal 
pada Setiap Partisi 











Gambar 4.27 Hasil segmentasi berdasarkan deteksi puncak sinyal, masing-masing 
segmen memuat 5 titik puncak (a). Sinyal PPG yang diperoleh (b) 
 
Peneliti melakukan ujicoba lebih lanjut terhadap sinyal yang memiliki noise 
cukup tinggi dan menyebar di beberapa bagian sinyal. Hasil ujicoba dapat dilihat 
pada Gambar 4.28 dan data frekwensi untuk masing-masing segmen disajikan pada 
Tabel 4-3. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa segmen sinyal yang terhapus 
adalah segmen 1, 3, 5, dan 7 dengan nilai frekwensi (dalam frame) secara berurut 




Gambar 4.28 Hasil ujicoba deteksi sinyal PPG pada sinyal yang memiliki noise tersebar 
di beberapa bagian. Gambar atas menunjukkan hasil segmentasi dan Gambar bawah 
menunjukkan hasil deteksi. 
 
Tabel 4-3 Frekwensi pada segmen terkait. Lihat Gambar 4.28 untuk melihat ilustrasi 
segmentasi sinyal 
Segmen 1 2 3 4 5 6 7 8 
Freq 
(frame) 
10 25 11 25 11 25 10 24 
 
 
Gambar 4.29 Perhitungan DFT untuk segmen sinyal ke-4 (lihat Gambar 4.28-b) 
 
Hasil deteksi sinyal PPG pada Gambar 4.28 terlihat cukup harmonis tapi pada 
data ke 150-200 terdapat data yang tidak normal. Perhitungan DFT pada segmen 
tersebut menghindikasikan bahwa walaupun secara umum segmen tersebut 
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memiliki frekwensi sebesar 25 frame per detik (lihat Gambar 4.29) tapi sinyal 
tersebut tidak terlalu harmonis.  
Untuk mengetahui perkiraan nilai Heart Rate (HR) pada sinyal hasil proses 
deteksi PPG maka dilakukan deteksi puncak untuk mengetahui nilai R-R Interval. 
Nilai rata-rata R-R interval untuk sinyal seperti yang disajikan pada Gambar 4.30 
adalah 25.8 frame atau setara dengan 860 ms. Nilai tersebut menandakan bahwa 
durasi rata-rata antar denyut adalah 860 ms sehingga rata-rata denyut dalam satu 
menit adalah 69,7 bpm. Walaupun secara keseluruhan sinyal tidak terlalu harmonic 
tapi R-R interval masih terdeteksi dan hasil perhitungan HR masih dalam kategori 
normal.  
 
Gambar 4.30 R-R Interval untuk sinyal hasil proses deteksi PPG 
 
Tanda panah pada Gambar 4.30 mendandakan R-R interval yang tidak 
normal yaitu sebesar 43 frame atau setara dengan 1430 ms. Pada kasus ini peneliti 
tidak dapat memastikan apakah interval tersebut diakibatkan oleh aktivitas denyut 
nadi atau kesalahan dalam proses deteksi. Hal ini disebabkan karena peneliti tidak 
memiliki data sinyal pembanding yang diperoleh dari perangkat lain misalnya 
EKG. 
4.6 Validasi Heart Rate (HR) 
Berdasarkan hasil pada bagian 4.1 maka pengambilan data dilakukan 
menggunakan perangkat yang telah diuji dan menghasilkan sinyal terbaik yaitu 
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Samsung J1 dan Asus Zenfon C. Perangkat Lenovo A6000 juga menghasilkan 
sinyal yang cukup baik akan tetapi suhu di permukaan LED cukup tinggi yaitu 
mencapai 450 C. Penelitian ini membandingkan hasil pengukuran HR dari dua 
metode ekstraksi yang berbeda yaitu ekstraksi video berdasarkan channel warna R 
(Red) dan G (Green) untuk video yang dihasilkan dari dua perangkat berbeda 
(Samsung J1 dan Asus Zenfon C). Inisialisasi untuk empat metode tersebut adalah 
sebagai berikut: 
M1  : Samsung J1 Red Channel 
M2  : Samsung J2 Green Channel 
M3  : Asus Zenfon C Red Channel 
M4  : Asus Zenfon C Green Channel 
Peneliti melakukan ujicoba pengukuran HR menggunakan jumlah sample 
yang berbeda yaitu pengukuran HR menggunaan durasi 60 detik video dan 
pengukuran HR menggunakan 20 detik video. Data pembanding diperoleh dari 
pengukuran HR menggunakan niceEshop Health Care Automatic Wrist Digital 
Blood Pressure Monitor Home Use Measuring Pulse Rate yang tersedia secara 
komersil. Selain itu peneliti juga membandingkan hasil pengukuran HR 
menggunakan data video dengan pengukuran HR menggunakan Oximeter. 
Oximeter adalah alat berbasis PPG untuk mengukur kadar oksigen dalam daran dan 
juga nilai HR. Hasil ujicoba tersebut adalah sebagai berikut: 
4.6.1 Pengukuran 60 detik Video 
Sampel video yang diambil memiliki durasi minimal 60 detik. Pengukuran 
dalam 60 detik video dilakukan untuk menguji HRV dalam keseluruhan durasi 







Tabel 4-4 Data HRV untuk metode M1 pada durasi video 60 detik dengna HR referensi 























1 844.1 52.4 733.3 933.3 200.0 71.1 4.5 70.0 1.08 
2 856.5 76.3 633.3 1000.0 366.7 70.1 6.8 66.0 4.05 
3 927.6 48.1 800.0 1000.0 200.0 64.7 3.5 63.0 1.68 
4 908.2 112.0 633.3 1133.3 500.0 66.1 9.0 63.0 3.06 
5 758.0 99.6 633.3 1033.3 400.0 79.2 9.4 81.0 1.84 
6 823.8 40.1 733.3 900.0 166.7 72.8 3.6 69.0 3.83 
7 776.2 67.2 666.7 966.7 300.0 77.3 6.2 79.0 1.70 
 






















1 862.1 59.4 633.3 933.3 300.0 69.6 5.0 70.0 1.37 
2 849.3 91.5 600.0 966.7 366.7 70.6 9.0 66.0 5.07 
3 936.5 55.7 733.3 1000.0 266.7 64.1 4.5 63.0 1.65 
4 946.0 143.2 533.3 1133.3 600.0 63.4 13.0 63.0 6.97 
5 758.0 99.6 633.3 1033.3 400.0 79.2 9.4 81.0 0.15 
6 823.8 40.1 733.3 900.0 166.7 72.8 3.6 69.0 3.67 
7 776.2 67.2 666.7 966.7 300.0 77.3 6.2 79.0 0.93 
 




















1 653.70 71.53 533.33 833.33 300.00 91.9 9.9 86 5.9 
2 630.77 50.70 533.33 766.67 233.33 95.1 7.6 97 1.9 
3 673.12 46.30 600.00 800.00 200.00 89.1 6.0 83 6.1 
4 691.14 56.67 566.67 833.33 266.67 86.8 7.2 80 6.8 
5 628.11 24.13 600.00 666.67 66.67 95.5 3.6 89 6.5 
6 624.75 29.42 566.67 700.00 133.33 96.0 4.4 92 4.0 



























1 657.9 97.9 533.3 1200.0 666.7 91.2 5.4 86 5.20 
2 627.3 39.4 566.7 700.0 133.3 95.7 3.0 97 1.35 
3 666.3 42.6 566.7 766.7 200.0 90.1 14.2 83 7.06 
4 689.5 58.8 566.7 866.7 300.0 87.0 14.2 80 7.03 
5 627.5 24.8 566.7 666.7 100.0 95.6 14.2 89 6.63 
6 621.9 28.0 566.7 666.7 100.0 96.5 14.2 92 4.47 
7 717.5 146.7 533.3 1133.3 600.0 83.6 14.2 82 1.63 
 
Tabel 4-8 Data statistik untuk 4 metode pengukuran HR menggunakan 60 detik durasi 
video 
Statistik M1 M2 M3 M4 
Mean of Error (BPM) 2.46 2.83 5.50 4.77 
Standart Deviation of 
Error (BPM) 
1.17 2.49 1.89 2.44 
Pearson’s Correlation 
coefficient 
0.97 0.95 0.90 0.85 
Success Rate 85% 71% 28% 42% 
 
Data statistik pada Tabel 4-8 menunjukkan bahwa pengukuran menggunakan 
perangkat Samsung J1 dengan channel merah (M1) dan durasi 60 detik perekaman 
video memiliki nilai rata-rata kesalahan yang paling kecil (2,46) diantara metode 
yang lain. Nilai simpangan baku kesalahan (Standart deviation of error) untuk 
metode ini juga paling kecil diantara metode yang lain yaitu sebesar 1,17. Kofisien 
korelasi untuk M1 juga cukup tinggi yaitu 0,97 yang menandakan bahwa hasil 
pengukuran HR berbasis data video berkorelasi signifikan dengan pengukuran HR 
menggunakan alat yang digunakan sebagai pembanding.  
Perangkat Asus dengan chanel merah (M3) memiliki nilai koefisien korelasi 
yang lebih besar (0,9) daripada perhitungan HR menggunakan chanel hijau (M4). 
Jika dibandingkan dengan perangkat lain yaitu Samsung J1 yang juga menunjukkan 
korelasi signifikan untuk channel merah (M1) maka dapat disimpulkan bahwa 
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channel warna yang paling baik digunakan untuk memperoleh sinyal PPG adalah 
channel merah untuk sampel dengan durasi 60 detik video.  
4.6.2 Pengukuran 20 Detik Video 
Pengukuran HR mengunakan data video berdurasi 20 detik bertujuan untuk 
mengetahui tingkat korelasi nilai HR yang diperoleh dengan data referensi dalam 
durasi pengambilan sample yang lebih pendek. Dalam hal ini, durasi terpendek 
yang diujicoba adalah 20 detik perekaman video. Data yang digunakan dalam 
ujicoba ini adalah data video 60 detik yang hanya diambil 20 detik pada bagian 
awal.  






















1 862.1 59.4 633.3 933.3 300.0 69.6 5.0 70.0 0.4 
2 849.3 91.5 600.0 966.7 366.7 70.6 9.0 66.0 4.6 
3 936.5 55.7 733.3 1000.0 266.7 64.1 4.5 63.0 1.1 
4 946.0 143.2 533.3 1133.3 600.0 63.4 13.0 63.0 0.4 
5 758.0 99.6 633.3 1033.3 400.0 79.2 9.4 81.0 1.8 
6 823.8 40.1 733.3 900.0 166.7 72.8 3.6 69.0 3.8 
7 776.2 67.2 666.7 966.7 300.0 77.3 6.2 79.0 1.7 
 






















1 862.1 59.4 666.7 966.7 300.0 69.6 5.0 70.0 0.4 
2 844.9 153.9 600.0 1266.7 666.7 71.0 13.6 66.0 5.0 
3 936.5 54.7 733.3 1000.0 266.7 64.1 4.5 63.0 1.1 
4 840.6 175.8 533.3 1133.3 600.0 71.4 18.4 63.0 8.4 
5 756.5 112.6 600.0 1100.0 500.0 79.3 10.6 81.0 1.7 
6 812.7 64.5 700.0 933.3 233.3 73.8 6.1 69.0 4.8 



























1 653.7 71.5 533.3 833.3 300.0 91.8 9.9 86.0 5.8 
2 636.4 56.7 566.7 766.7 200.0 94.3 7.8 97.0 2.7 
3 676.8 42.0 600.0 766.7 166.7 88.7 5.6 83.0 5.7 
4 736.4 50.3 633.3 833.3 200.0 81.5 5.7 80.0 1.5 
5 638.3 22.1 600.0 666.7 66.7 94.0 3.3 89.0 5.0 
6 633.3 35.6 600.0 700.0 100.0 94.7 5.2 92.0 2.7 
7 648.5 40.5 566.7 700.0 133.3 92.5 5.9 82.0 10.5 
 























1 649.0 66.8 566.7 766.7 200.0 92.4 5.0 86.0 6.4 
2 629.2 60.3 533.3 700.0 166.7 95.4 4.5 97.0 1.6 
3 675.4 41.7 566.7 766.7 200.0 88.8 18.4 83.0 5.8 
4 729.0 59.7 566.7 833.3 266.7 82.3 18.4 80.0 2.3 
5 639.5 22.7 600.0 666.7 66.7 93.8 18.4 89.0 4.8 
6 630.9 24.3 600.0 666.7 66.7 95.1 18.4 92.0 3.1 
7 675.0 106.5 566.7 866.7 300.0 88.9 18.4 82.0 6.9 
 
Tabel 4-13 Data statistik untuk 4 metode pengukuran HR menggunakan 20 detik durasi 
video 
Statistik M1 M2 M3 M4 
Mean of Error (BPM) 1.99 3.29 4.84 4.44 
Standart Deviation of 
Error (BPM) 
1.65 2.88 3.00 2.09 
Pearson’s Correlation 
coefficient 
0.94 0.86 0.73 0.88 




Pada durasi 20 detik pengambilan sample, perangkat Samsung J1 dengan 
channel merah (M1) menujukkan koefisien korelasi yang paling tinggi 
dibandingkan dengan metode lainnya. Standar deviasi untuk M1 juga menunjukkan 
nilai yang cukup kecil dibandingkan dengan metode lain. Akan tetapi, pada 
perangkat Asus menunjukkan bahwa channel hijau (M4) lebih baik daripada 



































































Penelitian menunjukkan bahwa penentuan metode ROI (Region of Interest) 
secara adaptif dapat mendeteksi sinyal PPG yang lebih baik dibandingkan dengan 
penentuan ROI secara statis. Channel warna yang paling baik digunakan sebagai 
acuan ekstraksi fitur warna untuk memperoleh sinyal PPG adalah channel merah. 
Sinyal PPG juga terdeteksi pada channel hijau tapi dengan amplitudo lebih kecil 
dibandingkan dengan channel merah. Selain itu hasil ujicoba menunjukkan bahwa 
pengukuran HR yang diperoleh dari ekstraksi channel hijau memiliki nilai koefisien 
korelasi yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai HR yang diekstraksi dari 
channel merah.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinyal PPG yang merupakan 
representasi dari aktifitas denyut nadi manusia dapat terdeteksi pada video yang 
direkam menggunakan kamera utama smartphone. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
koefisien korelasi yang cukup tinggi antara data HR yang diukur berdasarkan sinyal 
PPG yang terdeteksi pada video dengan data HR referensi.  
 
5.2 Saran 
Penelitian ini hanya menguji denyut nadi manusia menggunakan sumber data 
video yang direkam melalui smartphone. Beberapa literatur menyatakan bahwa 
selain denyut nadi, sinyal PPG juga memuat informasi mengenai kadar oksigen 
dalam darah (oxyhemoglobin). Informasi mengenai oxyhemoglobin juga merupakan 
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